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Doppler

- Contínuo

- Pulsado

- Doppler colorido (de cor ou 

color)

- Doppler de amplitude (de 

potência, power Doppler ou

angio Doppler)

- Doppler espectral (de espectro, 

de onda ou somente Doppler)



Comandos Doppler

Colorido ïAmplitude ïEspectral 

- Linha de base

- PRF

- Ganho

- Filtro

- Ângulo / Volume de amostra



Comandos Doppler: Linha de base

Colorido ïEspectral



Comandos Doppler: PRF/ escala/ velocidade

Colorido ïAmplitude ïEspectral



Comandos Doppler: Ganho

Colorido ïAmplitude ïEspectral



Comandos Doppler: Filtro

Colorido ïAmplitude ïEspectral



Comandos Doppler: Ângulo

Espectral

Efeito Doppler Fr-Fe= 2Fe.V.cosß

c



Comandos Doppler: Volume de amostra

Espectral



Qual o erro de instrumentação?





Ganho corrigido, mas há outro artefato. Qual?







Qual artefato?





Aumento de PRF, mas reparar que ainda 

há aliasing (pico da onda amputado)


